
患者及照护者教育
胸管与胸管与 Heimlich 瓣的护理瓣的护理
本信息将帮助您在出院后对胸管与 Heimlich 瓣进⾏护理。 Heimlich 瓣也称为 Cook  胸腔引流瓣。

关于胸管与关于胸管与 Heimlich 瓣瓣
胸管是放置在肋⻣之间的⼀根柔性导管。 胸管可以进⼊胸膜腔，即肺部内膜与外膜之间的区域。
Heimlich 瓣是⼀个与胸管相连的单向瓣（⻅图 1）。 胸管和活瓣可将多余的空⽓、液体或两者排出胸
腔， 从⽽使肺部充分扩张。

图 1. 胸管和 Heimlich 瓣

胸管和 Heimlich 瓣的留置时间取决于您的⼿术， 还取决于您的引流量。 每个⼈的引流情况都不相同。 有
的⼈引流量很⼤，有的⼈则较少。 您可能会带着胸管和活瓣出院。 如果术后仍有液体排出或肺部仍在漏
⽓，就会发⽣这种情况。

胸管的护理胸管的护理
将⽤绷带包扎您的胸管。

保持绷带清洁⼲燥。
每 7 天更换⼀次绷带。 按照“如何更换胸管绷带”部分的步骤进⾏操作。 在您出院之前，护⼠也会向
您展⽰如何进⾏护理。
如果绷带变湿、变脏、散开或开始从⽪肤上脱落，请⽴即更换。

胸管可能会刺激胸壁，造成⼀些疼痛。 医疗保健提供者可能会给您开具⽌痛药处⽅，您可以服⽤药物来缓
解疼痛。 如果药物⽆法缓解疼痛，请致电医疗保健提供者的办公室。
如何更换胸管绷带如何更换胸管绷带
1. 准备所需⽤品。 您将需要：

医⽤㬵带。
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图 3. 将纱布垫置于胸管周围

4 块（4 英⼨ x 4 英⼨）⽅形纱布垫。
⼀把⼲净的剪⼑。

2. ⽤肥皂和温⽔或⽤含酒精的洗⼿液彻底清洗双⼿。
如果⽤肥皂和⽔洗⼿，请⽤温⽔润湿双⼿并涂上肥皂。 揉搓双⼿⾄少 20 秒后冲洗⼲净。 ⽤纸⼱
擦⼲双⼿。 ⽤同⼀块纸⼱关闭⽔⻰头。
如果您使⽤含酒精的洗⼿液，请确保将其涂满双⼿。 请揉搓双⼿，直到双⼿⼲燥。

3. 取下胸管绷带。 确保不要扯到胸管。 把绷带扔进垃圾桶。
4. 重复步骤 2，再次清洁双⼿。
5. ⽤肥皂和温⽔清洁胸管周围。 让该部位⾃然晾⼲。
6. 打开 2 块⽅形纱布垫。 将⼀块纱布垫放在另⼀块纱布垫上。 ⽤⼲净的剪⼑在纱布中间的⼀半处剪开⼀

条缝（⻅图 2）。
7. 将剪下的纱布垫置于插⼊部位的胸管周围（⻅图 3）。 插⼊部位是指胸管从⾝体中延伸出来的位置。

 垫” data-entity-type=”image” data-entity-uuid=”0” height=”218”
src=”/sites/default/files/patient_ed/caring_your_chest_tube_and_pneumostat_chest_drain_valve-
165103/pneumostat_chest-fig_2c_v093019-en.png” width=”318” />
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8. 打开另外 2 块⽅形纱布垫。 将⼀块纱布垫放在另⼀块纱布垫上。 然后将它们置于插⼊部位，覆盖在胸
管周围裁剪好的纱布垫上。

9. 在整个绷带上贴好医⽤㬵带。
淋浴指导说明淋浴指导说明
您可以进⾏淋浴，但要确保胸管绷带保持⼲燥。

在淋浴前，⽤防⽔敷料（如 AquaGuard ）包裹胸管绷带。
如有⼿持花洒，请使⽤⼿持花洒。 ⼿持花洒有助于避免⽔将绷带打湿。
如果绷带变湿，则需要更换。 湿绷带是造成⽪肤问题的常⻅原因。

胸管留置期间不要洗盆浴、使⽤热⽔浴缸、游泳或浸⼊⽔中（潜⼊⽔下）。胸管留置期间不要洗盆浴、使⽤热⽔浴缸、游泳或浸⼊⽔中（潜⼊⽔下）。 如果您不慎浸⼊⽔中，请致电
您的医疗保健提供者办公室。
如何使⽤如何使⽤ AquaGuard 防⽔敷料防⽔敷料
请按照以下说明在淋浴前将 AquaGuard 防⽔敷料覆盖于胸管绷带。 确保 AquaGuard 粘在⽪肤上，⽽⾮
绷带上。
1. 确保胸管绷带周围的⽪肤保持清洁⼲燥。
2. 从塑料包装中取出 AquaGuard 防⽔⽚。 AquaGuard 的边缘具有可剥离㬵带。 折叠㬵带每⼀侧的⼀⻆

（⻅图 4）。

图 4. 折叠 AquaGuard 㬵带

3. 撕下顶部㬵带，将 AquaGuard 的顶部边缘置于绷带上⽅。 ⽤⼒按压，使其紧贴于⽪肤。
4. 撕下㬵带的⼀条侧边，将其边缘贴在⽪肤上。 如有多出的部分，将其捏在⼀起，使其形成褶皱。 将褶

皱向下折叠。
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5. 对 AquaGuard 的对边重复步骤 4。
6. 对 AquaGuard 的底部重复步骤 4。
如需取下 AquaGuard，请从左上⻆或右上⻆开始。 轻轻撕下 AquaGuard。 尽量顺着⽑发⽣⻓的⽅向撕
离。 确保不要拉扯到胸管绷带或胸管。

排空排空 Heimlich 瓣瓣
⼿术后的头⼏天，从胸部排出的液体可能会呈暗红⾊。 这是常⻅现象。 随着伤⼝愈合，液体可能会呈现
粉红⾊或淡⻩⾊。
如果有液体从胸腔排出，Heimlich 瓣将连接⾄⼀个⼩塑料容器或引流袋。 收集装置的类型取决于排出的
液体量。
清空收集装置的频次取决于从胸腔排出的液体量。 每个⼈的引流情况都不相同。 出院前，护⼠会告诉您
⼀些预期情况。
如果活瓣与⼩型塑料容器相连，请遵循以下步骤：
1. 检查容器中的液体量。 在引流⽇志中记下液体量。 如超过 100 毫升 (mL)，请在清空容器后致电您的

医疗保健提供者办公室。
2. 打开容器。 将液体倒⼊厕所。
3. 关闭容器。 ⽤酒精棉⽚擦拭容器。 将酒精棉⽚丢⼊垃圾桶。 冲洗⻢桶。
4. ⽤肥皂和温⽔或⽤含酒精的洗⼿液彻底清洗双⼿。
如果活瓣与引流袋相连，请遵循以下步骤：
1. 检查引流袋中的液体量。 在引流⽇志中记下液体量。 如超过 100 毫升 (mL)，请在清空引流袋后致电

您的医疗保健提供者办公室。
2. 保持坐姿或站姿，让引流袋底部的活瓣位于⻢桶上⽅。
3. 打开活瓣，让液体排⼊⻢桶。
4. 关闭活瓣。 ⽤酒精棉⽚擦拭活瓣。 将酒精棉⽚丢⼊垃圾桶。 冲洗⻢桶。
5. ⽤肥皂和温⽔或⽤含酒精的洗⼿液彻底清洗双⼿。
如果从胸管排出的液体⽐平时多，请致电您的医疗保健提供者办公室。

修复断开或泄漏的修复断开或泄漏的 Heimlich 瓣瓣
Heimlich 瓣应始终与胸管相连。Heimlich 瓣应始终与胸管相连。 如果活瓣与胸管断开连接，请按照以下步骤⽴即重新连接，然后致电您
的医疗保健提供者办公室。
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1. 将活瓣的蓝⾊⼀端推⼊胸管末端。 确保其紧贴胸管。
2. 深咳⼏声。 这样有助于排出活瓣断开连接时肺部积聚的多余空⽓。
3. 致电您的医疗保健提供者办公室，将情况告知。 如果是上午 9 点之前或下午 5 点之后、周末或节假

⽇，请致电 212-639-2000。 要求与医疗保健提供者的值班⼈员（代班⼈）交谈。
如果活瓣出现泄漏，请确保连接牢固。

如果您的活瓣连接的是⼩型塑料容器，请确保容器已完全拧紧。
如果您的活瓣连接的是引流袋，请关闭引流袋底部的夹⼦。

如果活瓣仍出现泄露，请致电您的医疗保健提供者办公室。

何时电话联系您的医疗保健提供者何时电话联系您的医疗保健提供者
如果您出现以下情况，请致电您的医疗保健提供者：

发烧，体温达 101°F (38.3°C) 或更⾼。
胸管周围的⽪肤发红、肿胀，或触摸时感觉发热或疼痛。
插⼊部位的胸管周围出现引流液渗漏。
服⽤⽌痛药后疼痛并未缓解。
胸管排出的液体⽐平时多。
胸管排出液体的颜⾊或浓度发⽣变化。

引流⽇志引流⽇志
每次排空 Heimlich 瓣时，都要记下⽇期、时间和引流量。 随访预约时带上这份⽇志，出⽰给您的医疗保
健提供者。

⽇期⽇期 时间时间 引流量 (mL)引流量 (mL)
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If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care
team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can
leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If
you’re not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

有关更多资源，请访问 www.mskcc.org/pe，在我们的虚拟图书馆中进⾏搜索。
Caring for Your Chest Tube and Heimlich Valve - Last updated on December 12, 2022
Memorial Sloan Kettering Cancer Center 拥有和保留所有权利
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